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Kecepatan suara dalam air berbeda-beda tergantung dengan kondisinya. Ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi perbedaan kecepatan suara dalam air, seperti kekentalan zat cair, 
suhu, tekanan, dll. Pada penelitian ini, dirancang sebuah alat untuk mengukur kecepatan suara 
dalam air dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik.  
Sensor ultrasonik yang digunakan terdiri dari transmitter dan receiver.  Sedangkan 
metode yang digunakan adalah metode indirect (tidak langsung) yakni dengan memanfaatkan 
pantulan suara. Gelombang ultrasonik 40kHz yang digunakan pada transmitter dihasilkan 
pembangkit sinyal AD9850. Sinyal yang diterima receiver masuk dan diolah pada 
mikrokontroler melalui sebuah komparator LM393 yang menjadikan sinya HIGH dan LOW 
sehingga dapat dibaca secara langsung pada pin digital mikrokontroler.  
Pengukuran dilakukan pada suhu air 27oC dengan media uji sepanjang 1 meter. 
Pengukuran dilakukan pada variasi jarak dari 5-90 cm dengan rentang 5 cm. Dengan 
mengetahui selisih waktu antara sinyal yang dipancarkan dan diterima serta dengan diketahui 
jarak tempuh gelombang, kecepatan suara dalam air yang didapatkan dalam penelitian sebesar 
(1394 ± 27) m/s dengan koefisien determinasi sebesar 0,998. 
 





 The speed of sound in water varies depending on the condition. There are several 
factors that affect the difference in the speed of sound in water, such as the viscosity, 
temperature, pressure, etc. In this study, designed a tool to measure the speed of sound in water 
by utilizing ultrasonic waves. 
The ultrasonic sensor used consists of transmitter and receiver. The method used is 
indirect method by using sound reflection. The 40kHz ultrasonic wave used on the transmitter is 
generated by the AD9850 signal generator. Signals received receiver in and processed on a 
microcontroller through an LM393 comparator that makes the signal HIGH and LOW so it can 
be read directly on the digital pins of microcontroller. 
Measurements were made at a water temperature of 27oC with 1 meter test medium. 
The measurement is done on variation of distance from 5-90 cm with span of 5 cm. By knowing 
the time difference between the transmitted and received signal and the known wave range, the 
speed of sound in the water obtained in the study was (1394 ± 27) m / s with the determination 
coefficient of 0.998. 
 
Keywords—Ultrasonic, Waterproof Ultrasonic Sensor, Speed of Sound in Water, Indirect 
Method 
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ewasa ini gelombang ultrasonik telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk 
membantu mempermudah pekerjaan manusia, seperti dalam bidang industri, kedokteran, 
geologi, robotika, dan bidang lainnya. Salah satu hal yang paling penting dalam pengukuran 
menggunakan gelombang ultrasonik adalah mengetahui kecepatan suara pada media rambat. 
Kecepatan suara sangat berguna untuk kalibrasi perangkat dan untuk memperoleh turunan-
turunan yang dihitung melalui kecepatan suara[1]. 
Gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik longitudinal dengan frekuensi di 
atas 20kHz. Gelombang ini dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas[2]. Sensor 
ultrasonik banyak yang telah diimplementasikan dalam dunia otomasi dan robotika darat. 
Sensor ultrasonik pada saat ini pun tidak menutup kemungkinan untuk diaplikasikan dalam air, 
seperti robot otomatis di dalam air, kapal selam, dan lainnya. Namun, perbedaan kepadatan 
molekul suatu zat dapat mempengaruhi kecepatan suatu benda. Kecepatan gelombang ultrasonik 
bervariasi pada medium yang berbeda[3]. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sesuai dan 
akurat, perlu mengetahui kecepatan suara sesuai dengan media rambat yang digunakan pada 
objek uji. Tidak mungkin satu acuan kecepatan suara digunakan kondisi yang berbeda-beda. Di 
antara faktor yang mempengaruhi kecepatan suara dalam air adalah suhu, salinitas (jumlah zat 
yang terlarut), kekentalan, dan kedalaman/tekanan[1, 4]. 
Selain untuk mengukur jarak, saat ini sensor ultrasonik juga banyak digunakan hal lain 
seperti mengukur masa jenis zat cair, menentukan karakter dari zat cair dan lain-lain. Semua 
aplikasi tersebut menggunakan dasar penghitungan dengan mengetahui kecepatan suara pada 
media masing-masing yang diuji. 
Metode untuk menghitung kecepatan suara dalam air yang telah ada seperti  mengukur 
kecepatan suara dalam air dengan garpu tala terbilang cukup rumit. Adapun metode lain yang 
lebih canggih alat yang digunakan tidak sederhana dan tidak mudah didapat. Karena sulitnya 
mengukur kecepatan suara dalam air dan dengan tersedianya sensor ultrasonik yang dapat 
digunakan, maka perlu dilakukan pengukuran kecepatan suara dalam media air dengan cara 
yang lebih mudah dan sederhana menggunakan sensor ultrasonik agar mendapatkan hasil yang 
aktual dan tidak memakan banyak waktu dalam pengukurannya. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Analisis Sistem 
Terdapat beberapa teknik pengujian untuk memanfaatkan gelombang ultrasonik, teknik 
pertama adalah teknik direct, yaitu teknik dengan meletakan kedua sensor di permukaan yang 
berbeda. Teknik kedua adalah teknik semi direct, yaitu dengan memposisikan kedua sensor di 
permukaan yang berbeda dengan sudut 90 derajat, dan teknik indirect yaitu teknik pengukuran 
dengan meletakan kedua sensor di permukaan yang sama[5]. 
Sistem yang dirancang pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur kecepatan suara di 
dalam air dengan menghitung waktu tempuh gelombang ultrasonik sejak dipancarkan oleh 
transmitter dan diterima oleh receiver yang diukur secara indirect (tidak langsung) dengan 
memanfaatkan pantulan gelombang. Agar sistem dapat diterapkan di dalam air, maka dalam 
rancangan ini digunakan transduser ultrasonik tahan air. 
Air mempunyai kerapatan zat yang lebih tinggi dari udara, sehingga gelombang 
ultrasonik yang dipancarkan mengalami atenuasi (pelemahan)[6]. Proses ini disebabkan oleh 
penyebaran gelombang dan absorbsi (penyerapan) gelombang dan diragukan bisa mencapai 
receiver dengan baik[6]. Untuk itu diperlukan penguatan daya gelombang ultrasonik pada 
transmitter agar dapat diterima oleh receiver. 
D 
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2.2 Perancangan Sistem 
Sistem ini menggunakan dua mikrokontroler, mikrokontroler pertama digunakan untuk 
membangkitkan sinyal sebesar 40kHz dan mikrokontroler ke-dua digunakan untuk sinkronisasi 
waktu tempuh perambatan gelombang ultrasonik. Untuk membangkitkan sinyal 40kHz 
berbentuk gelombang sinusoidal, mikrokontroler pertama yaitu sebagai pembangkit sinyal 
menggunakan Arduino Uno dan modul digital to analog converter berupa AD9850[7]. Modul 
AD9850 memiliki Vpp (Tegangan puncak ke puncak) output dalam kisaran 1V yang terbilang 
kecil, maka dari itu sinyal yang dihasilkan oleh modul AD9850 DDS dikuatkan menggunakan 
op-amp LM386 sebelum sinyal 40kHz diteruskan ke transmitter tranduser ultrasonik. Diagram 
keseluruhan sistem terdapat pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1 Diagram blok sistem secara keseluruhan 
 
Karena adanya atenuasi, amplitudo gelombang akan mengecil apabila jarak pantul 
semakin jauh, sebaliknya amplitudo semakin besar apabila jarak pantul semakin dekat[7]. Oleh 
karena itu gelombang dikuatkan kembali dengan penguat daya LM386.  
Komparator menerima tegangan yang dihasilkan oleh penguatan receiver. Komparator 
berfungsi sebagai Schmitt Trigger, Schmitt trigger adalah rangkaian yang berfungsi 
menajamkan sudut gelombang agar gelombang analog bisa diterima pin digital mikrokontroler 
dengan lebih baik[8]. Rangkaian komparator juga sekaligus mengatur kembali tegangan agar 
berada pada rentang tegangan yang didukung oleh mikrokontroler.  
 
2.3 Rancangan Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan dalam sistem ini berupa mikrokontroler, pembangkit 
sinyal AD9850, rangkaian penguat, rangkaian komparator, dan transduser ultrasonik tahan air. 
Sensor ultrasonik yang digunakan pada peneltian ini berupa dua transduser ultrasonik tahan air 
yang berfungsi sebagai bagian transmitter dan receiver dan bekerja pada frekuensi 40kHz. Pada 
bagian transmitter, pembangkit pulsa 40 kHz yang digunakan adalah modul AD9850 yang 
diatur dengan mikrokontroler Arduino Uno. Mikrokontroler akan mengirimkan instruksi-
instruksi kepada modul AD9850 agar mengubah nilai yang telah dimasukkan oleh pengguna 
menjadi sebuah bentuk gelombang sinus[7]. Konfigurasi pin untuk AD9850 dengan Arduino 
Uno ditunjukkan pada Gambar 2.  
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Gambar 2 Konfigurasi pin modul AD9850 dengan Arduino Uno 
Pulsa 40 kHz dikuatkan oleh rangkaian audio amplifier LM386. Rangkaian audio 
amplifier LM 386 mendapatkan sumber 12 V dari baterai. Rangkaian audio amplifier tersebut 
dapat menguatkan daya gelombang. Dengan menggunakan LM386 beserta konfigurasi menurut 
datasheet yang ditunjukkan pada Gambar 3 tegangan input berupa sinyal 40kHz dapat dikuatkan 
hingga 20 kali. Penguatan akan menjadi 20 kali apabila kaki IC satu dan 
delapan dalam keadaan terbuka[9]. Dengan menggunakan tegangan referensi sebesar 12V maka 
sinyal input yang dihasilkan oleh modul AD9850 yang kecil dapat dikuatkan hingga 12V serta 
diatur resolusi penguatannya menggunakan trimmer potensiometer 10kΩ. 
 
Gambar 3 Rangkaian LM386 penguatan 20 kali 
Sinyal 40kHz yang dipancarkan oleh transmitter sebesar 12V mengalami pelemahan 
daya saat melalui zat cair yang berbanding lurus dengan jarak antara receiver dan tranduser 
utrasonik, sehingga semakin jauh jarak antar tranduser maka sinyal 40kHz akan semakin 
mengalami pelemahan daya. Agar memenuhi kebutuhan, maka sinyal yang diterima oleh 
receiver tranduser ultrasonik akan dikuatkan kembali dengan penguatan 200 kali dengan 
rangkaian LM386 pada Gambar 4. 
 
Gambar 4 Rangkaian LM386 penguatan 200 kali 
 Komparator bekerja dengan membandingkan dua tegangan, yaitu pada input negatif (-) 
dan input positif (+). Pada implementasi ini input negatif (-) dijadikan sebagai Vref (tegangan 
referensi) dan input positif (+) disambungkan dengan Vin (tegangan input) sebagai sinyal 
masukan. Apabila Vin lebih besar dari Vref, maka tegangan output adalah mendekati tegangan 
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VCC yang digunakan yaitu 5V dan apabila Vin lebih kecil dari Vref, maka tegangan output 
adalah 0V. Maka komparator berfungsi untuk membandingkan sinyal masukan dengan tegangan 
referensi dan mengubahnya ke dalarn biner digital [10,11]. 
Gambar 5 (a) menunjukkan konfigurasi pada komparator untuk start time. Output dari 
komparator pada Gambar 5 (a) menjadi input pin digital Arduino Uno yang akan mengaktifkan 
fungsi micros() untuk mencatat waktu awal sinyal ultrasonik dipancarkan. 
 
(a)                                                                        (b) 
Gambar 5 Rangkaian komparator LM393 
Gambar 5 (b) merupakan rangkaian komparator untuk menentukan stop time.  Output 
dari komparator pada Gambar 5 (b) menjadi input interrupt pin 3 Arduino Uno yang akan 
mengaktifkan fungsi micros()untuk mencatat waktu ketika gelombang ultrasonik mencapai 
receiver. 
2.4 Rancangan Perangkat Lunak 
Perangkat lunak diprogram dengan menggunakan Arduino IDE menggunakan bahasa 
pemrograman C++ dan ditanamkan ke modul Arduino dengan perintah upload. Program pada 
sistem ini terdiri dari transmitter dan receiver.  
 Program untuk transmitter terdiri dari fungsi yang bertugas sebagai pembangkit pulsa 
yaitu bagian yang memproduksi gelombang ultrasonik berfrekuensi 40kHz.  
 
Gambar 6 Diagram alir pembangkit pulsa pada transmitter 
Diagram alir pada Gambar 6 menunjukkan berfungsi untuk mengaktifkan AD9850 
sebagai pembangkit sinyal. Push button digunakan untuk memicu AD9850 menghasilkan 
gelombang 40kHz. Apabila push button tidak aktif, tidak ada sinyal yang dipancarkan. 
Receiver bertugas untuk mencatat waktu diterimanya gelombang dan melakukan 
penghitungan waktu tempuh sekaligus kecepatan suara dalam air. Menggunakan fungsi micros() 
waktu penerimaan gelombang dapat dicatat dan dengan mengurangkan kedua waktu yang 
didapat dapat diperoleh berapa lama gelombang merambat di air. Waktu yang didapatkan 
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kemudian ditampilkan di serial monitor yang disediakan Arduino IDE. Diagram alur program 
pada receiver ditunjukan pada Gambar 7. 
 
Gambar 7 Diagram alur program receiver 
2.5 Rancangan Pengujian 
Pengujian dilakukan pada media horizontal sepanjang 1 meter berisi air dengan 
meletakkan sensor pada satu tempat yang sama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8. Sensor 
ultrasonik diletakkan dalam sebuah wadah dengan panjang 1 meter berisi air yang dilabeli 
ukuran sentimeter (cm) yang dikalibrasikan dengan mistar untuk mengetahui pada jarak berapa 
pengukuran dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan variasi jarak dari 5-90 cm dengan rentang 
jarak setiap 5cm dengan jumlah pengambilan data pada masing-masing variabel sebanyak 10 
kali. Suhu dan tekanan tidak divariasi dalam pengujian ini. Tekanan dianggap normal yakni 
sekitar 1 atm atau 0,1 MPa dan suhu air diukur menggunakan termometer.  
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Gambar 8 Sistem pengujian sensor ultrasonik dalam air dengan metode indirect 
2.6 Implementasi 
Gambar 9 merupakan gambar alat yang telah diimplementasikan. Alat terdiri dari 
komponen-komponen penyusun yang telah disebut dalam rancangan, yakni 2 Arduino Uno, 
sensor, pembangkit pulsa AD9850, komparator, penguat daya, tombol serta LCD untuk 
menampilkan data yang diukur. 
 
 
Gambar 9 Implementasi alat  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dilakukan pengujian supaya diketahui bahwa alat bekerja dengan baik secara 
keseluruhan, pengujian dilakukan kepada masing-masing bagian alat. Pengujian meliputi 
pengujian pembangkit pulsa, pengujian penguat penguat daya, pengujian penguat tegangan 
receiver dan pengujian komparator. Pengujian dilakukan dengan menggunakan osiloskop, 
setelah keseluruhan penyusun alat selesai diuji, alat kemudian diaplikasikan ke objek uji. 
3.1 Pengujian Pembangkit Pulsa 
Modul AD9850 yang mendapat input clock bernilai 1 dari push button yang masuk 
melalui Arduino Uno akan menghasilkan pencacah gelombang 40kHz dengan bentuk sinyal 
sinusoidal. Gambar 10 menunjukkan hasil pengujian modul AD9850 yang ditampilkan pada 
osiloskop.  
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Gambar 10 Sinyal 40kHz dari modul AD9850 
 
3.2 Pengujian Penguat Daya Transmitter 
LM386 berfungsi menguatkan daya yang bertujuan agar gelombang yang dipancarkan 
oleh transmitter mampu untuk merambat dalam air dan mencapai transduser ultrasonik yang 
digunakan sebagai receiver. Rangkaian yang diimplementasikan pada LM386 di bagian 
transmitter adalah rangkaian dengan penguatan sebesar 20 kali. Gambar 11 menunjukkan sinyal 
yang sudah dikuatkan dengan rangkaian 20 kali penguatan. 
 
Gambar 11 Penguatan daya transmitter 
3.3 Pengujian Penguatan Daya Receiver 
Tegangan yang diterima receiver dari transmitter melemah dari 10V menjadi kisaran 
34.4mV ditunjukkan pada Gambar 12 (a) , kemudian dikuatkan kembali oleh rangkaian penguat 
daya 200 kali pada receiver ditunjukkan pada Gambar 12 (b). 
 
 
(a)                                                        (b) 
Gambar 12 Sinyal receiver yang dikuatkan 
3.4 Pengujian Komparator 
Dengan tegangan referensi sebesar 5V, tegangan masukan 1,74V dari AD9850 
dikeluarkan oleh komparator ini ditunjukkan oleh Gambar 13 dengan tegangan sebesar 4.40V 
sehingga start timer dapat diaktifkan. Keluaran dari receiver juga disambungkan dengan 
komparator sehingga stop timer juga dapat aktif. 
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Gambar 13 Pengujian komparator 
 
3.5 Pengujian pada Air 
Pengujian dilakukan pada air dengan suhu dan tekanan yang tidak dimanipulasi yakni 
suhu air 27
o
C dan tekanan dianggap normal pada 1 atm atau 0,1 MPa. Tabel 1 menyajikan data 
ringkas berupa rata-rata pengukuran waktu tempuh dari 10 data yang diukur dari jarak 5cm 
sampai 90cm dengan rentang sebesar 5cm di setiap pengukurannya.  






rata uji (us) 
Selisih 
(us) 
5 67 132 61 
10 134 155 12 
15 202 231 17 
20 269 309 24 
25 336 367 5 
30 403 449 21 
35 470 481 16 
40 538 564 7 
45 605 632 10 
50 672 705 8 
55 739 794 9 
60 806 866 10 
65 874 934 7 
70 941 1011 12 
75 1008 1076 6 
80 1075 1155 14 
85 1142 1222 9 
90 1210 1316 32 
 Waktu tempuh rata-rata dari pengujian dan waktu tempuh menurut acuan pada Tabel 1 
selanjutnya diplot untuk menentukan regresi linearnya. Perbandingan antara waktu menurut 
acuan dan waktu yang terukur ditunjukkan pada Gambar 14.  
 Berdasarkan grafik pada Gambar 14 diperoleh persamaan regresi linear yang berlaku 
untuk pengujian pada air dengan suhu 27
o
C yaitu, Y = 0.9488x - 15.004 dan nilai koefisien 
determinasinya adalah sebesar 0,998. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa 
jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 
(satu) berarti variabel-variabel independen sudah dapat memberi semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 
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Gambar 14 Grafik perbandingan waktu acuan dengan waktu terukur 
Dengan mengetahui waktu dan jarak tempuhnya, kecepatan suara dalam air dengan 
pada pengujian ini ditampilkan pada Tabel 2. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada jarak 5cm 
hasil pengukuran kecepatan suara yang didapat jauh berbeda pada jarak yang lain. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pada jarak 5cm sensor ultrasonik yang digunakan tidak dapat bekerja 
secara maksimal. Pada jarak 10cm sampai 20cm walaupun selisihnya tidak terlalu jauh dengan 
kecepatan suara ketika diukur pada jarak 25cm atau lebih, tetapi mulai pada angka 1200 
sedangakn pada jarak 25cm lebih di atas angka 1300. 
Tabel 2 Kecepatan suara hasil pengujian 






5 758   
10 1290 1290  
15 1299 1299  
20 1295 1295  
25 1381 1381 1381 
30 1336 1336 1336 
35 1449 1449 1449 
40 1418 1418 1418 
45 1424 1424 1424 
50 1418 1418 1418 
55 1385 1385 1385 
60 1386 1386 1386 
65 1392 1392 1392 
70 1385 1385 1385 
75 1394 1394 1394 
80 1385 1385 1385 
85 1391 1391 1391 
90 1368 1368 1368 
Rata-rata 1342 1376 1394 
Standar Deviasi 152 46 27 
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Sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam datasheet sensor bahwa jarak minimal 
untuk menggunakan sensor adalah 25cm. Pada jarak 10-20cm sensor tetap dapat digunakan, 
tetapi hasilnya kurang optimal. Sedangkan pada jarak 5cm tidak dianjurkan untuk melakukan 
pengukuran karena waktu tempuh yang didapat yaitu 132us merupakan batas minimal selama 
pengukuran dan tidak bisa lebih kecil dari itu. 
Karena pertimbangan jarak 5cm tidak dianjurkan untuk dilakukan pengukuran, maka 
dalam penghitungan rata-rata kecepatan suara pada Tabel 2, v Pengujian pada jarak 5cm 
diabaikan, sehingga didapatkan rata-rata kecepatan suara adalah 1376m/s dengan SD (Standar 
Deviasi) atau nilai ralat terhitung 46. Dengan demikian pengukuran kecepatan suara yang 
didapatkan melalui pengujian pada jarak 10-90cm adalah (1376 ± 46) m/s. Namun, apabila jarak 
yang digunakan adalah jarak terbaik yang disarankan yaitu mulai dari 25cm kecepatan suara 
dalam air yang diperoleh adalah (1394 ± 27) m/s. 
 
Gambar 15 Grafik perbandingan v kalibrasi dengan v terukur 
Setelah mendapatkan hasil pengukuran kecepatan suara dalam air, kecepatan suara yang 
terukur dibandingkan dengan kecepatan suara yang menjadi acuan, lebih khusus lagi pada suhu 
yang digunakan yakni 27
o
C. Perbandingan antara kecepatan suara acuan dan yang terukur 
ditampilkan dalam grafik pada Gambar 15. Grafik menunjukkan bahwa sensor mulai bekerja  





Alat yang dirancang berhasil mengukur kecepatan suara dalam air dengan metode 
indirect (pantulan suara) memanfaatkan sensor ultrasonik. Alat dapat mengukur kecepatan suara 
dengan baik pada jarak di atas 20cm. Kecepatan suara dalam air terbaik yang diperoleh alat 
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